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iCAP TQ ICP-MS

Az iCAPRQ-raŞǇǸƭǃ 
ǇƭŀǘŦƻǊƳΣ ƪǀƴƴȅǼ 
ƪŀǊōŀƴǘŀǊǘłǎ

Robusztus 
ŦŜƭŞǇƝǘŞǎΣ 

multielemes 
ŀƴŀƭƝȊƛǎŜƪǊŜ 
ƻǇǘƛƳłƭǾŀ

{ȊƻŦǘǾŜǊŜǎ ƳŜƎƻƭŘłǎƻƪ 
ŀ ƪǀƴƴȅǼ ƪŜȊŜƭƘŜǘǃǎŞƎ 
ŀ ƘŀǘŞƪƻƴȅ Ƴǳƴƪŀ 
ŞǊŘŜƪŞōŜƴ

п ŎǎŀǘƻǊƴłǎ 
ǘǀƳŜƎŜƭǃǎȊǼǊǃǎ
flatapoleQcell

Kinikaiƪǳǘŀǘłǎ
;ƭŜƭƳƛǎȊŜǊōƛȊǘƻƴǎłƎ

CŞƳƛǇŀǊ
!ƪŀŘŞƳƛŀƛ ƪǳǘŀǘłǎƻƪ

YǀƴƴȅǼ Ǿłƭǘłǎ 
¢vκ{v ǸȊŜƳƳƽŘ 

ƪǀȊǀǘǘ



4

As ®s Se meghat§roz§s ïkih²v§s SQ spektrom®terrel

Arz®n: potenci§lis vesz®lyforr§s 

az ®lelmiszerl§ncban

Szel®n: esszenci§lis elem

ÅSz§mos oxid§ci·s §llapota 

ismert, melyek erŖsen 

k¿lºnbºznek toxicit§sukban 

ÅA nºv®nyek kºz¿l a rizsben 

erŖsen felhalmoz·dhat az arz®n

Emberi, §llati szervezetben egyar§nt 

n®lk¿lºzhetetlen elem, melynek 

megvan az optim§lis koncentr§ci·ja
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As meghat§roz§s SQ ICP-MS k®sz¿l®kkel
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As meghat§roz§s SQ ICP-MS k®sz¿l®kkel
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As meghat§roz§s SQ ICP-MS k®sz¿l®kkel
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As anal²zis TQ technik§val

ÅElsŖ kvadrup·l§ltal òkiv§lasztottò 

ionok a CRC-be l®pnek

ÅO2alkalmaz§s§val AsO ®s SeO

k®pzŖdik

ÅKettŖstºlt®sŤ r®szecsk®k nem l®pnek 

reakci·ba 

ÅAsO, SeO szelekt²v detekt§l§sa 

kettŖs tºlt®sŤ r®szecsk®k zavar§sa 

n®lk¿l



9

As ®s Se eredm®nyek k¿lºnbºzŖ m®r®si m·dokban

SQ m®r®si m·d:

Å MegnºvekedettBECs, SQ 

m·dokban megfigyelhetŖ 

kettŖstºlt®sŤ ion-zavar§sok

Å Hidrog®n reakci·g§z 

alkalmas Ar b§zis¼ 

poliatomos interferenci§k 

elt§vol²t§s§ra, viszont a 

REE2+ interferenci§k 

jelentŖsek.
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As ®s Se eredm®nyek k¿lºnbºzŖ m®r®si m·dokban

SQ m®r®si m·d:

Å MegnºvekedettBECs, SQ 

m·dokban megfigyelhetŖ 

kettŖstºlt®sŤ ion-zavar§sok

Å Hidrog®n reakci·g§z 

alkalmas Ar b§zis¼ 

poliatomos interferenci§k 

elt§vol²t§s§ra, viszont a 

REE2+ interferenci§k 

jelentŖsek.

Å Triple Quadrupole, TQ-O2

m·dban a BECs dr§maian 

csºkken As, Se m®r®sekor.

As, Se m®r®s magas kettŖstºlt®sŤ ion zavar§sn§l
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As ®s Se anal²zis visszanyer®s
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Multielemes anal²zis foly·v²z CRM mint§b·l

M®r®si tartom§ny 6 ppt- 5 ppm TQ-O2/KED ¿zemm·dban
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Tit§n anal²zise sz®rumb·l

Tit§n a v®r§ramba ker¿lhet fog§szati 

®s ortop®diai implant§tumok 

elhaszn§l·d§sa kºvetkezt®ben

Å V§rhat· alacsony koncentr§ci·k 

(alacsonyabb mint 1 ngĿmL-1) 

Å Izob§r interferenci§k kºzt a 

legjelentŖsebb:48Ca 

M·dszerrel szembeni elv§r§sok:

Robusztusa minta m§trixszal szemben

£rz®kenyaz alacsony Ti szint kimutat§sa 

®rdek®ben

Specifikus a tit§nra n®zve, pontos m®r®s a 

zavar· hat§sok kik¿szºbºl®se mellett

ICP-MS h§rmas kvadrup·lanal²zis ïThermo Scientific iCAP TQ ICP-MS 
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Tit§n visszanyer®s sz®rumb·l k¿lºnbºzŖ m·dokban

Kiv§l· pontoss§g¼ visszam®r®s 

bizonylatolt Ti tartalm¼sz®rumminta 

eset®n.
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Vizelet ®s sz®rum multielemes anal²zise

ÅKiv§l· 

visszam®r®si 

adatok el®r®se a 

bizonylatolt 

®rt®kekkel 

ºsszevetve

ÅTeljes 

multielemes 

anal²zis a 

nehezen 

meghat§rozhat· 

elemekre egy 

mint§b·l egy 

fut§sb·l
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£lelmiszeripari mint§k vizsg§lata (App. Note: 43326)

M·dszerbe§ll²t§sok, mŤszerezetts®g

Mint§k, mintaelŖk®sz²t®s:

Rice Flour

(IRMM-804) 

Chicken

(NCS 

ZC73016)

0,5 g

HCl/HNO3
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£lelmiszeripari mint§k vizsg§lata (App. Note: 43326)

M®r®si eredm®nyek


